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Resumen. El desmontaje del núcleo de polietileno en prótesis 
modulares de cadera es una complicación rara, generalmente 
atribuible a malposición de los implantes o accidentes sobre la 
cadera proteizada. Se presenta un caso en el que se produjo este 
accidente sobre implantes bien orientados, atribuible a un inten-
to excesivo de recuperar movilidad sobre una cadera previamen-
te rígida y con retracción residual de partes blandas. 
Summary. Disassembly of polyethylene cup in modular hip 
prostheses is an uncommon complication usually due to mal-
position of the implants, or accidents on the prosthetic hip. We 
report a case showing this complication, having the implants in 
correct position. The cause of dislocation was thrught to be an 
stressing passive mobilization on a hip with residual retrated 
soft tissues. 
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I Introducción. Los diseños modulares en las prótesis de cadera traen consigo el riesgo de desmontaje de alguno de sus 
componentes en el postoperatorio. La luxa-
ción del núcleo de polietileno (PE), aunque 
en ocasiones ya referida (1,2), sigue consi-
derándose rara; atribuida a una inadecuada 
orientación de los implantes o accidentes 
sobre la cadera proteizada. 
Se presenta un caso en el que se produjo 
la luxación del núcleo de PE en una flexión 
forzada de la cadera 3 meses después de la 
colocada la prótesis. El estudio radiográfico 
sugirió este diagnóstico y la revisión quirúr-
gica confirmó el desplazamiento, procedién-
dose a comprobar la correcta orientación de 
los implantes y sustituir el PE luxado. 
Caso clínico. Varón de 74 años, diagnosti-
cado en nuestro servicio de coxartrosis bilate-
ral de predominio izquierdo, con clínica de 
dolor y rigidez de más de 5 años de evolu-
ción. La exploración clínica mostró una nota-
ble limitación de la movilidad articular (fle-
xión: 45°; extensión: -10°; rotación interna: 
0o; rotación externa: 0o; abducción: 10°; 
adducción: 10°). El paciente exhibía una 
franca cojera precisando 2 bastones para la 
marcha y tan solo realizaba deambulación en 
su domicilio. El estudio radiográfico mostró 
una coxartrosis grado III, indicándose una 
prótesis total de cadera (PTC). 
Por vía posteroexterna se implantó una 
PTC no cementada tipo ABG (Howmedica), 
con recubrimiento de hidroxiapatita en la 
metáfisis del vástago y en toda la hemiesfera 
del cotilo, que se sujetó por press-fit con tres 
puntas adicionales de 7-9-7 mm con finali-
dad antirrotatoria, siendo de 54 mm de diá-
metro. El control radiográfico postoperatorio 
mostraba una adecuada orientación de los 
implantes, con el cotilo en 44° de inclinación 
y en torno a los 10° de anteversión. El pacien-
te inició la deambulación con bastones a los 8 
días de la intervención y comenzó la rehabili-
tación a la tercera semana, consiguiéndose al 
mes y medio una flexión de la cadera próxi-
ma a los 90°, con extensión completa, reali-
zando marcha con 1 bastón, sin dolor. 
Sin embargo, la rehabilitación se pro-
longó con objeto de conseguir una flexión 
mayor de la cadera. Al final de la décima 
J.J. PANISELLO SEBASTIÁ Y COLS. — LUXACIÓN DEL NÚCLEO DE POLIETILENO ACETABULAR EN PRÓTESIS TOTAL DE CADERA 
Fig. 1. A: Proyección 
anteroposterior mos-
trando la excentricidad 
de la cabeza femoral 
que está contenida en 
el cotilo. Los implantes 
muestran una correcta 
orientación y fijación 
ósea. B: Proyección 
axial, con cabeza tam-
bién excéntrica. C: 
Detalle de la posición 
de la cabeza femoral 
semana, en el transcurso de una flexión for-
zada de la cadera a más de 105°, el pacien-
te refirió un chasquido seguido de un dolor 
intenso que impedía la marcha y el apoyo. 
Se realizó un estudio radiográfico que mos-
tró la excentricidad de la cabeza protésica 
dentro del acetábulo (Fig 1 A,B,C) sugi-
riéndose como primer diagnóstico la luxa-
ción del inserto de PE o la rotura de éste. 
Los implantes mostraban una adecuada 
fijación ósea y no había cambios en la 
orientación acetabular. 
Se procedió a un estudio radioscópico 
en quirófano bajo sedación del paciente, 
comprobándose la pérdida de reducción de 
la cabeza protésica así como la imposibili-
dad de recentrarla, por lo que se llevó a 
cabo la revisión quirúrgica. 
En el acto quirúrgico se apreció el des-
montaje del núcleo de PE que estaba des-
plazado a medial y anterior, prácticamente 
vertical dentro del cotilo metálico, y la 
cabeza protésica en contacto directo con el 
cotilo, con signos de roce en la cerámica. Se 
comprobó la estabilidad y la orientación de 
los implantes, que resultó correcta, así 
como el sistema de anclaje del PE al cotilo, 
sin encontrarse falla en este último. El PE 
fue sustituido por uno nuevo de igual diá-
metro, poniéndose énfasis en comprobar su 
perfecto ajuste y estabilidad. La cabeza 
femoral también fue sustituida. La prótesis 
se redujo sin problemas y el paciente reali-
zó reposo en cama durante 10 días, pasan-
do a silla alta con flexión de cadera a 90°. 
Posteriormente se reinició la deambulación, 
suspendiéndose la rehabilitación pues el 
paciente conservaba los 90° de flexión y 
podía realizar una vida prácticamente nor-
mal que mantiene a los 12 meses de la revi-
sión, con controles radiográficos satisfacto-
rios (Fig. 2 A,B). 
Discución. La luxación o desmontaje del 
núcleo de PE en prótesis nodulares ha sido 
referida por varios autores (1,3,4), pero era 
conocida previamente por presentarse en 
hemiartroplastias bipolares (5,6). 
Aun sin encontrase una causa directa, se 
han señalado 2 tipos de factores en su des-
arrollo: una inadecuada orientación del 
cotilo (1,3), excesivamente verticales o 
retroversos, que generan una sobrecarga de 
presiones de la cabeza femoral sobre el 
borde posterosuperior del PE en los esfuer-
zos de flexión y torsión de la cadera, con 
tendencia a desajustar el PE o aflojar el 
cotilo, y que se traduce en una falla de este 
material a los pocos meses. Y en segundo 
lugar, a accidentes (5,6) por caída sobre las 
rodillas con la cadera en flexión, con des-
montaje fortuito del PE sobre un cotilo 
bien orientado, que generalmente ocurre 
sobre prótesis ya en pleno rendimiento. 
Otras causas de desmontaje precoz, 
menos frecuentes, son el mal ajuste inicial 
por interposición inadvertida de alguna 
partícula ósea a través de los orificios del 
cotilo o por protrusión de la cabeza de pun-
tas o tornillos no perfectamente enrasados; 
o fallo primario del material o de los siste-
mas de anclaje. 
Fig. 2. A: Proyección anteroposterior al 
año de la revisión. Implantes bien integra-
dos y cabeza femoral centrada. 
B: Detalle de la proyección axial al año de 
la revisión. 
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El caso presentado no mostró malposi-
ción de los implantes ni anomalías en el 
interior del cotilo. La luxación del PE se 
atribuye a un excesivo plan de rehabilita-
ción sobre una cadera con rigidez preope-
ratoria severa, en la que la retracción resi-
dual de partes blandas aun tras la coloca-
ción de la prótesis generó una excesiva 
sobrecarga de presiones por parte de la 
cabeza femoral sobre el borde posterior 
del PE al pretender una flexión mayor de 
90° que acabó desmontando el inserto de 
PE. 
Se considera que la retracción de partes 
blandas es un factor a tener en cuenta en la 
planificación de la rehabilitación postopera-
toria con objeto de evitar tensiones excesivas 
que causen este tipo de accidentes. 
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